
HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU
1. GÜCÜ AÇIN
• Faxitron Path kabininin arkasındaki güç düğmesinin 

ON (Açık) konumuna getirildiğinden emin olun.

• Faxitron Path kabininin önündeki anahtarı on (açık) 
konumuna çevirin.

• Bilgisayarı ve monitörü açın.

2.  YAZILIMI BAŞLATIN
• Faxitron Path röntgen haznesinde hiçbir şey olmadığını 

doğrulayın.

• Masaüstünün ortasındaki Vision simgesine çift tıklayın.

3.  KALIBRE EDIN
• Giriş yaptıktan sonra kalibrasyon yapmanız istenecektir. 

Devam etmek için “Calibrate” (Kalibre et) düğmesine basın.

4.  HASTA VERILERI
• “Start Procedure” (Prosedür Başlat) öğesine tıklayın.

• “Select from Worklist” (İş Listesinden Seç) öğesine tıklayın.

• Hastanın adını bulun ve çift tıklayın.

• Eksik olan zorunlu alanları girin, örneğin Laterality (Yanallık).

• “Accept” (Kabul et) öğesine tıklayın.

5.  RÖNTGENLE GÖRÜNTÜLEME
• Numuneleri, Faxitron Path Röntgen haznesine 

yerleştirin (isterseniz büyütme tepsisi kullanın). 

• Röntgeni etkinleştirmek için yeşil “X-ray” (Röntgen Işını) 
düğmesine basın, birkaç saniye sonra görüntü belirecektir.

6.  GÖRÜNTÜ IŞLEME 

• Pencere/seviye işlevi için parlaklığı ve kontrastı 
değiştirmek üzere farenin sol düğmesine basılı tutun 
ve fareyi sürükleyin.

• Görüntüyü büyütmek için yakınlaştırmayı ayarlayın.

7.  PACS’A DEPOLAMA
• Ekranın sol tarafındaki “PACS Store” (PACS Depola) 

düğmesine tıklayın.

8.  YAZDIRMA
• Ekranın sol tarafındaki “PACS Print” (PACS Yazdır) 

düğmesine tıklayın.

9.  KAPATMA
• Sol taraftaki “System Shutdown” (Sistemi Kapat) düğmesine 

tıklayın, ardından “OK” (Tamam) öğesine tıklayın.

• Faxitron Path kabinindeki anahtarı off (kapalı) 
konumuna çevirin.
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Faxitron Path sistemi, PathVision Sistemi olarak da adlandırılır.
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