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Monitor de visualización de imágenes

Pantalla de control con panel táctil integrado 
y botón de activación de rayos X

Cabina de imágenes

Consulte la guía de usuario para obtener información de seguridad e instrucciones completas.

Mueva la consola a 
la ubicación correcta. 

Bloquee las ruedas 
pivotantes.

Conecte el sistema a la 
alimentación y la red.

Apague el sistema.

Retire la bandeja de muestras de la cabina de 
imágenes. Siga las normas del centro para el 
manejo de muestras.

Revise la imagen.

Archive o exporte las
imágenes y, a continuación, 
cierre el paciente.
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Inicie el sistema e inicie sesión. Seleccione el paciente y el procedimiento. Prepare la muestra según las normas del 
centro y centre la bandeja de muestras. 

Coloque la bandeja de muestras en la cabina 
de imágenes para el nivel de aumento 
requerido.  

Cierre la puerta.

Adquiera la imagen.
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